WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
| TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE

UL. POZNANSKA 22 00-888 WARSZAWA TEL. 22 528 14 05 FAX 22 525 13 80

PN - EN 180 9001:20008; PN = EN ISO 14001:2005; PN =N - 18001:2004

WSPRITS/ZP/A2/2015 Warszawa, dnia 02 lutego 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w TED Nr 2015/S 013-018635 z dnia
20.01.2015 r. na zakup drobnego sprze¢tu medycznego i jednorazowych artykuléw medycznych
[Nr postegpowania: WSPRiTS/ZP/53/14])

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Wojewodzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 3 .,Cewniki, zglebniki, maski”:

1) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci zlozenie oferty na cewnik posiadajacy
numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku przy konektorze, pozostate zapisy zgodnie z SIWZ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze do zaoferowania

2) PYTANIE: poz. 1112 - Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o wydzielenie pozycji 1 i
12 do osobnego pakietu . Umozliwi to ztozenie ofert wiekszej ilos§ci Wykonawcow.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wydzieli pozycji z zadania.

Dotyezy Zadania 4 ..CiSnieniomierz elektroniczny”:

3) PYTANIE: Czy Zamawiajacy dopusci cisnieniomierz o nastgpujgcych parametrach: - rok
produkcji 2014; - pomiar cisnienia krwi i pulsu; - wykrywanie nieregularnego pulsu — dokonuje
pomiaru przy nieregularnym pulsie IHB; - trzyliniowy wys$wietlacz LCD; - zasilanie 4 bateria 1,5 V
(R6, LR6 lub AA) lub zasilacz(opcjonalnie); - wskaznik wyczerpanej baterii; - w komplecie etui do
transportu; - metoda pomiaru oscylometryczna; - zakres pomiaru: cisnienie 0-299mmHg (skurczowe
60-279mmHg, rozkurczowe 40-200mm), tgtno 40-180; - doktadno$¢ pomiaru: ci$nienie £3mmhg,
tetno +5 %; - waga ok. 240 g bez baterii; - pamig¢ 30 pomiaréw; wskazuje Sredni wynik ze
wszystkich pomiaréw; - automatyczne nadmuchiwanie; - automatyczne wypuszczanie powietrza; -
deklaracja zgodnosci CE; - okres gwarancji: 36 miesigcy na urzadzenie; - ci$nieniomierz z
dokumentacjg walidacji; - test kliniczny zgodnie z ANSI/AAMI SP-10 1992; - mankiet SlimFit
(latex Free, metal Free) 22-32 cm; - wymiary ok. 96 x 68 x 130 mm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania wyzej opisany ci$nieniomierz.
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Dotyczy Zadania 6 ..Igly medyczne i kaniule”:

4) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na zaoferowanie kaniul dozylnych
spelniajacych ponizszy opis: Kaniula dozylne bez portu gérnego, wykonane z teflonu FEP,
posiadajace 4 paski kontrastujace w promieniach RTG, posiadajace filtr hydrofobowy w tylnej czgsci
kaniuli, wysoko przezroczysta komora ulatwiajaca obserwacj¢ wypltywajacej krwi, koncowka czesci
teflonowej specjalnie uksztaltowana do szlifu igly aby zminimalizowa¢ otwoér po wkluciu,
wyposazone w uchwyt zaprojektowany dla techniki punkcji jedng reka, wystgpujace tylko w jednym
rozmiarze 24G/19mm — 22ml/min.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 7 . Jednorazowe kolnierze ortopedyczne”:

5) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie dwoch kolnierzy ortopedycznych, ktére dzigki systemowi
wielostopniowej regulacji umozliwiajg uzyskanie w sumie 14 ustawien rozmiaru kolnierza,
pozwalajac na skuteczne unieruchomienie odcinka szyjnego kregostupa u pacjentéw dorostych,
duzych dzieci oraz matych dzieci/niemowlat.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 9 .,Koc izotermiczny”:

6) PYTANIE: Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na zaoferowanie koca ratunkowego
termoizolacyjnego, ktéry nie jest wyrobem medycznym?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

Dotyczy Zadania 16 ,,Materace i podkladki przeciwodlezynowe”:

7) PYTANIE: poz. 1 — Prosimy o dopuszczenie materaca o wymiarach 200x85x13 cm, wykonanego
z poliuretanu i zakresie regulacji cisnienia 30-80mmHg, spelniajacego pozostate wymogi.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

8) PYTANIE: poz. 2 — Prosimy o dopuszczenie podkladki przeciwodlezynowej pod pigty w
formie ochraniacza na stope i kostke, w kolorze niebieskim, speiniajacego pozostate wymogi SIWZ.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

9) PYTANIE: poz. 3 — Prosimy o dopuszczenie pozycjonera w kolorze niebieskim,
nieposiadajgcego zamknigcia na suwak, spelniajgcego pozostate wymagania Zamawiajgcego.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 18 ,.Narzedzia medyczne”:

10) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci narzedzie: nozyczki ratownicze do ciecia ubran

i pasow; ze stali nierdzewnej; plastikowy uchwyt; zaokraglone koncoéwki; zgbkowane ostrza; dl. ok.
19cm+ 1,0 cm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyZzsze.

11) PYTANIE: poz. 3 — Czy Zamawiajacy chce, aby Wykonawca zaproponowal jednoczesnie
numer katalogowy i ceny obu dtugosci tj. 14 cm i 16 cm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga dwoch nr katalogowych, odpowiednio do kazdego rozmiaru;
cena jedna, usredniona.

12) PYTANIE: poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie innej nazwy kleszczyka naczyniowego, gdyz
nazwa Pean nie wystgpuje w podanych dlugosciach, Wykonawca proponuje Halsted Mosquito,
Mikro Halsted, Hartmann, Mikro Mosquito, lub dopuszczenie kleszczyka Pean w dtugosci 13 cm.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza kleszczyki Pean o dhugosci 13 cm.




13) PYTANIE: poz. 4 - Zwracamy si¢ z uprzejma prosbg o dopuszczenie nieznacznych réznic w
wymiarach wyspecyfikowanych narzedzi: kleszezyki typu Pean, nazwa wiasna Halsted-Mosquito,
pozostate parametry bez zmian lub kleszczyki Pean o di. 130mm, pozostale parametry bez zmian.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

14) PYTANIE: poz. 5 - Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o dopuszczenie nieznacznych réznic w
wymiarach wygpecyﬁkowanych narzedzi: kleszcze o di. 190mm, pozostate parametry bez zmian.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

15) PYTANIE: poz. 6 - Zwracamy si¢ z uprzejma prosba o dopuszczenie nieznacznych réznic w
wymiarach wyspecyfikowanych narze¢dzi: kleszcze o dt. 160 mm, pozostate parametry bez zmian.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

16) PYTANIE: poz. 7 - Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o dopuszczenie nieznacznych réznic w
wymiarach wygpecyﬁkowanych narzedzi: kleszcze o dl. 240mm pozostate parametry bez zmian.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

17) PYTANIE: poz. 7 — Czy Zamawiajacy dopusci kleszcze do gipsu typu Wolf, dt. 24-25 cm,
wykonane ze stali nierdzewnej?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

18) PYTANIE: poz. 8 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zaproponowal jednoczesnie
numer katalogowy i ceny wszystkich dtugosci tj. 14 cm, 16 cm i 18 cm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga nr katalogowych odpowiednio do kazdego rozmiaru; cena
jedna, usredniona.

19) PYTANIE: poz. 9 — Prosimy o doprecyzowanie, jakg $rednicg ostrza chce Zamawiajacy: 50 czy
65 mm?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga ostrza o $rednicy 50 mm.

20) PYTANIE: poz. 9, 10 - Czy Zamawiajacy moze okresli¢ do jakiego typu pily bedg stosowane
ostrza: Oscillo Compact, Oscillo V czy Tiger?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy posiada pit¢ Biihler-instrumente.

21) PYTANIE: poz. 10 - Prosimy o doprecyzowanie, jaka Srednic¢ ostrza chce Zamawiajacy: 50
czy 65 mm?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy wymaga ostrza o $rednicy 50 mm.

22) PYTANIE: poz. 11 - Czy Zamawiajacy mial na mysli nastgpujacy opis: Pean zakrzywiony,
wielkos¢ od 13 cm do 16 cm?
ODPOWIEDZ: Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

23) PYTANIE: poz. 12 - Czy Zamawiajacy potrzebuje, aby ostrza byly wykonane ze stali
nierdzewnej, czy stali weglowe;j?
ODPOWIEDZ: Pytanie nie dotyczy tej pozycji.

Dotyczy Zadania 20 ,,Pasy unieruchamiajace”:

24) PYTANIE: poz. 1 i 2 - Prosimy o odstgpienie od wymogu sterylizacji w autoklawie i
dopuszczenie pasow przeznaczonych do prania w temperaturze 95°C.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.




Dotyczy Zadania 22 ..,Podkladka zelowa pediatryezna”:

- 25) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie podkiadki przeciwodlezynowej w ksztalcie podkowy,
wykonanej z zelu silikonowego, o wymiarach 14 cm x 3,5 cm.
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 26 ,,Posciel medyczna”:

26) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajgcy dopusci przeScieradto higieniczne z zaktadkami z
widkniny polipropylenowej, kolor zielony, wyréb niesterylny, rozmiar 80x220 cm?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza powyzszego do zaoferowania.

27) PYTANIE: poz. 2, 3 — Czy Zamawiajacy dopusci poszewke na poduszke o rozmiarach 80x90
cm, kolor zielony, wyrob niesterylny?
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania ww. poszewki.

28) PYTANIE: poz. 5 - Czy Zamawiajacy dopusci przescieradlo w rozmiarze 130x210 cm, z
wiokniny polipropylenowej, kolor zielony, wyréb niesterylny?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 28 ..Przyrzady do przetaczania i przedluzacze do pomp”:

29) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty na przedluzacze do pomp
infuzyjnych o standardowej srednicy wewnetrznej 1,24 mm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

30) PYTANIE: poz. 6 - Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty na przyrzad do przetaczania
plynéw z mozliwoscia pomiaru OCZ, z zawarto$cia ftalanow?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

Dotyczy Zadania 29 ,.Reduktory i dozowniki do tlenu”:

31) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiajgcy dopusci butlowy reduktor wraz z przeplywomierzem
obrotowym z wbudowanym gniazdem AGA; przeplyw 0- 25 1/min oraz z mozliwoscig podiaczenia
bezposrednio do dozownika waséw lub maski tlenowej; pokretlo przeptywomierza metalowe, nie
wystajace po za korpus reduktora; praca do 200 atmosfer; manometr zabezpieczony przed
uszkodzeniem; spetniajacy norme: EN 10524 — 1 gwarancja min. 1 rok?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzszy reduktor.

32) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopusci przeplywomierz tlenu — obrotowy do gniazda
$ciennego AGA; z mozliwoscig regulacji przeptywu od 0-25 1 oraz z mozliwoscig podigczenia
bezposrednio do dozownika waséw lub maski tlenowej; pokretlo przeplywomierza metalowe, nie
wystajace po za korpus; spetniajacy norme: EN 10524 — 1; gwarancja min. 1 rok?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania wyzej opisany przeptywomierz.

Dotyczy Zadania 31 ..Rekawiczki medyczne:

33) PYTANIE: Czy zamawiajacy dopusci rekawice z poziomem szczelnosci AQL 1,5?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

34) PYTANIE: Zwracamy si¢ z mozliwoscig zaoferowania: rekawiczki diagnostyczne nitrylowe

(reszta parametréw bez zmian) o AQL < 1,5 oraz wytrzymale na rozcigganie si¢ (przed i po
postarzeniu) min.6N.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.




35) PYTANIE: Czy zamawiajacy wyrazi zgodg, aby wytrzymato$¢ na rozcigganie byta mierzona
w Niutonach i wynosita 6N w catym okresie przechowywania, co jest zgodne z normg EN 4557
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyraza zgode, aby wytrzymalo$¢ na rozcigganie byla mierzona w
Niutonach, lecz nie wyraza zgody na oferowany parametr 6N.

36) PYTANIE: Zwracamy si¢ do Zamawiajacego o odstgpienie od wymogu aby opakowanie
(dotyczy réwniez op. zbiorczego-karton) oznaczone byto kolorami (jeden rozmiar-jeden kolor). Ww.
zapis nie ma medycznego uzasadnienia a wskazuje produkt okreslonego producenta.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie odstepuje od ww. wymogu.

Dotyczy Zadania 32 ,,Rekojes¢ laryngoskopu”:

37) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy o wyrazenie zgody na zaproponowanie rekojesci o srednicy 28
mm. Jest to tylko nieznaczna réznica w stosunku do parametru wymaganego.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

38) PYTANIE: poz. 1 - Zwracamy si¢ z prosba do Zamawiajacego o dopuszczenie rgkojesci
laryngoskopowej z oswietleniem ksenonowym oraz $rednicg rekojesci 28 mm .
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

39) PYTANIE: poz. 2 - Zwracamy si¢ z prosbg do Zamawiajacego o dopuszczenie rekojesci
laryngoskopowej z o$wietleniem ksenonowym. Prosimy o dopuszczenie baterii typu AA, gdyz
baterie wymagane przez Zamawiajgcego typu C majg Srednic¢ 25 mm i nie zmieszczg si¢ do
rekojesci.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze i wymaga zasilania bateriami
AA.

40) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy o wyrazenie zgody na zaproponowanie rgkojesci o srednicy 19
mm. Jest to tylko nieznaczna roznica w stosunku do parametru wymaganego.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

41) PYTANIE: Prosimy o skorygowanie typu baterii zasilajacej rekojes¢. Wymagajg panstwo
rekojesci o $rednicy 18 mm, ktére nie mogg by¢ zasilane bateriami typu C (sg to ,,grube” baterie) a
zasilane sg bateriami typu AA (tzw. ”paluszki”™).

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga zasilania bateriami AA.

Dotyczy Zadania 45 ,, Termometr elektroniczny”:

42) PYTANIE: Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu spetniania normy EN 12470-03 oraz dopusci
termometr bez etui, zakres temperatury otoczenia 10-40°C, pozostate wymagania zgodnie z STWZ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie odstepuje od wymogu i nie dopuszcza do zaoferowania
powyZszego.

Dotvezy Zadania 47 ,,Urologia, miska nerkowata”:

43) PYTANIE: poz. 1 - Zwracamy si¢ z mozliwoscig zaoferowania cewnika Foley’a (reszta
parametrow bez zmian) sterylizowanego tlenkiem etylenu.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

44) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajgcy dopusci zlozenie oferty na cewniki foleya z lateksowa,
szczelng zastawka, sterylizowane tlenkiem etylenu, pozostate zapisy zgodnie z SIWZ?
ODPOWIEDY.: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.



45) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy dopusci ztozenie oferty na pojemniki o pojemnosci 100
ml?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 49 ,.Zestaw do konikotomii”:

46) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci wezesniej uzywany zestaw do konikotomii,
oparty na igle Veressa ze wskaznikiem sygnalizujacym wejscie do $wiatla tchawicy i kontakt z jej
tylng $ciang, w zestawie rurka 6,0mm z mankietem, skalpel, strzykawka 10 ml, migkka opaska
mocujaca rurke, wymiennik ciepta i wilgoci oraz szew chirurgiczny z igla, niepirogenny,
nietoksyczny w sztywnym opakowaniu?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy wzoru umowy i zapisow SIWZ:

47) PYTANIE: dot. SIWZ - Prosimy o zmniejszeniec wymaganych kwot wykonanych dostaw na
minimum 15000 zt kazda dot. dostaw anestezjologicznego sprzetu medycznego jednorazowego
uzytku oraz sprz¢tu medycznego jednorazowego uzytku, do zadania nr 49.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy modyfikuje tre$¢ ogloszenia i SIWZ w tym zakresie.

48) PYTANIE: dot. SIWZ - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykaz wykonanych dwdch
dostaw na kwotg 6,500 z1. brutto oraz informacj¢ bankowa na kwotg 15.000 zt., do zadania nr 43.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy modyfikuje tresé ogloszenia i SIWZ w tym zakresie.

49) PYTANIE: Prosimy o wyjasnienia: dlaczego Zamawiajgcy wymaga dostarczenia referencji
oraz zabezpieczenia bankowego na tak wysoka kwote w przypadku kiedy pakiety sa male i opiewaja
na kilkaset ztotych? Prosimy o zmniejszenie wymagan adekwatnie do wielko$ci pakietow.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy modyfikuje tres¢ ogloszenia i SIWZ w tym zakresie.

50) PYTANIE: dot. wzoru umowy - Prosimy o zmiang istniejagcego zapisu umowy na nastepujacy:
»Dostawca jest zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kar umownych: za zwloke w
realizacji przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wartosci niezrealizowanej dostawy, za kazdy
dzien zwloki.”

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

51) PYTANIE: dot. wzoru umowy - Prosimy o zmiang¢ istniejgcego zapisu umowy na

nastepujacy: W przypadku uznania reklamacji, Dostawca zobowigzany jest dostarczy¢ towar wolny
od wad w terminie do 3 dni roboczych.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na powyzsze.

MODYFIKACJA SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Wojewodzka Stacja Pogotowia

Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,MEDITRANS” modyfikuje tre$é¢ specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia poprzez zmiane:

1) wRozdziale IV, pkt I ,,Warunki udzialu w postepowaniu” na:
2.1. wykonali, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonujg, w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dzialalnosci jest krétszy — w tym okresie co najmniej 2 (dwie) gtéwne dostawy drobnego sprzetu
medycznego lub jednorazowych artykutéw medycznych lub akcesoriéw do sprzetu medycznego:
o wartosci co najmniej 1 000 brutto PLN kazda (dla Zadanianr 1.4, 8.9, 10, 12, 13, 14, 16 — 20,
22 — 28, 32, 34, 35, 38 — 45, 47 — 49); o wartosci co najmniej 50 000 brutto PLN kazda (dla
Zadanianr2,3,5-7,11, 15, 21,29 —31, 33, 36, 37, 46);




2)

3)

4)

4.1. przedstawig informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, w ktorej
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos¢ posiadanych $rodkéw finansowych lub
zdolnoéé kredytowsa wykonawcy, wystawiona .nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skladania ofert, z ktérej bedzie wynikaé, ze wykonawca posiada $rodki finansowe Iub
zdolno$¢ kredytowa w kwocie co najmniej 10.000,00 PLN.

w Rozdziale IV, pkt III ,,Wymagane dokumenty” na:

1.1. 7) w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajagcego warunku posiadania niezbednej
wiedzy i do$wiadczenia, Zamawiajacy zgda ziozenia wraz z oferta: wykazu wykonanych, a w
przypadku $wiadczen okresowych lub cigglych réwniez wykonywanych w okresie ostatnich
trzech lat przed uplywem terminu skiadnia ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest
krétszy — w tym okresie co najmniej 2 (dwoch) gtéwnych dostaw drobnego sprzg¢tu medycznego
lub jednorazowych artykutéw medycznych lub akcesoriow do sprzetu medycznego: o wartosci
co najmniej 1 000 brutto PLN kazda (dla Zadania nr 1. 4. 8. 9, 10, 12, 13, 14, 16 — 20, 22 — 28,
32,34, 35,38 — 45, 47 — 49); o warto$ci co najmniej 50 000 brutto PLN kazda (dla Zadania nr 2,
3,5-17.11, 15, 21, 29 — 31, 33, 36, 37, 46), wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotéw, na rzecz ktdrych dostawy zostaly wykonane, oraz zalgczeniem
dowodoéw, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane nalezycie;

1.1. 8) w celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiajagcego warunku znajdowania si¢ w
sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamoéwienia, Zamawiajacy zada
zlozenia wraz z oferta: informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w
ktérej wykonawca posiada rachunek, potwierdzajacej wysoko$¢ posiadanych s$rodkéw
finansowych lub zdolno$¢ kredytowa wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce
przed uptywem terminu sktadania ofert, z ktérej bedzie wynikaé, ze wykonawca posiada srodki
finansowe lub zdolnos$¢ kredytowa w kwocie co najmniej 10.000,00 PLN.

w druku Oferta, pkt III ,,Potwierdzenie spelnienia wymagan formalno-prawnych” na:

10) wykaz wykonanych, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez
wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladnia ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2 (dwdch) gtdéwnych
dostaw drobnego sprzetu medycznego lub jednorazowych artykutéw medycznych lub akcesoriow
do sprzetu medycznego: o wartosci co najmniej 1 000 brutto PLN kazda (dla Zadania nr 1, 4, 8.
9,10, 12, 13, 14, 16 — 20, 22 — 28, 32, 34, 35, 38 — 45, 47 — 49); o wartosci co najmniej 50 000
brutto PLN kazda (dla Zadania nr 2, 3, 5 — 7, 11, 15, 21, 29 — 31, 33, 36. 37. 46), wraz z
podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych dostawy
zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodéw, czy zostaly wykonane lub sg wykonywane
nalezycie;

11) informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, w kidrej wykonawca
posiada rachunek, potwierdzajaca wysoko$é posiadanych $rodkéw finansowych lub zdolno$é
kredytowsa wykonawcy w kwocie co najmniej 10.000,00 PLN, wystawiona nie wczesniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu skladania ofert.

w druku Os$wiadczenie, zalgcznik nr 3 do SIWZ na:

2.1. wykonali, a w przypadku $wiadczen okresowych lub ciaglych réwniez wykonujg, w okresie
ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie co najmniej 2 (dwie) gtowne dostawy drobnego sprzetu
medycznego lub jednorazowych artykutéw medycznych lub akcesoriow do sprzetu medycznego:
o wartosci co najmniej 1 000 brutto PLN kazda (dla Zadanianr 1.4, 8,9, 10,12, 13, 14, 16 — 20,
22 — 28, 32, 34, 35, 38 — 45, 47 — 49); o warto$ci co najmniej 50 000 brutto PLN kazda (dla
Zadanianr?2,3,5-7,11, 15,21, 29 — 31, 33, 36, 37, 46);




4.1. przedstawig informacje banku lub spotdzielczej kasy oszczgdnosciowo-kredytowej, w ktorej
wykonawca posiada rachunek, potwierdzajaca wysokos$¢ posiadanych srodkéw finansowych lub
zdolno$¢ kredytowg wykonawcy, wystawiong nie wczesniej niz 3 miesigce przed uplywem
terminu skladania ofert, z ktorej bedzie wynikaé, ze wykonawca posiada $rodki finansowe lub
zdolno$é kredytowa w kwocie co najmniej 10.000,00 PLN.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamoOwienia sg wigzgce
dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.
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Sprawe prowadzi:
Agnieszka Sztorc
Kierownik Dzialu Zaméwien Publicznych
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