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~ Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w BZP Nr 306853 — 2016 z dnia 09.09.2016 r.
na zakup drobnego sprzetu i wyposazenia medycznego [Nr postepowania: WSPRITS/ZP/29/16]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Wojewodzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,, MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 1 .Aparaty do EKG”:

1) PYTANIE: Czy Zamawiajacy dopusci 12 kanalowy elektrokardiograf przenosny o ponizszych
parametrach: wymiary 35 x 10 x 20 cm; waga 2,0 kg; kolorowy ekran dotykowy TFT o przekatne;
43", rozdzielczo$¢ 480 x 270. Graficzne zobrazowanie na ekranie prawidlowosci podigczenia
elektrod EKG z sygnalizacjg optyczna braku kontaktu. Wzmocnienie regulowane recznie lub
automatycznie w zakresie min. 2.5, 5, 10, 20 mm/mV i Auto. Odprowadzenia Standard, Cabrera.
Opcje wydruku: - wewnetrzna drukarka termiczna, rozdzielczo$¢ 8 punktow/mm, papier termiczny,
skladany lub rolka o szerokosci 114 mm; - zewngtrzna drukarka komputerowa A4. Predkos¢
przesuwu papieru 10, 25, 50 mm/s. Formaty wydruku raportow: a) drukarka wewngtrzna: wydruk
automatyczny: 3x4, 3x4 + 1Rytm, 2x6, cykle usrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm, zapis rytmu: 3
odprowadzenia; b) zewnetrzna drukarka atramentowa lub laserowa: wydruk automatyczny: 3x4, 3x4
+ 1Rytm, 2x6, 12x1, cykle usrednione: 3x4 + 3Rytm, 2x6 + 1Rytm. Automatyczna interpretacja
wynikoéw badania; Pasmo przenoszenia min. 0,3 do 150 Hz; Czestos$¢ probkowania min. 1 000
prébek/sekunde/kanal; Detekcja stymulatorow serca. Zasilanie sieciowe i akumulatorowe,
akumulator litowo-jonowy, czas tadowania < 3 godzin. Filtry: linii bazowej, mi¢$niowy, sieciowy 50
Hz. Wewnetrzna pamie¢ 25 zapiséw EKG. Zewnetrzna archiwizacja zapiséw EKG bez ograniczen za
pomocg polgczenia USB. Opcje komunikacji: 2 porty USB. Warunki pracy: temperatura +10°C do
+40°C, wilgotnos$¢ wzgledna 15 - 95% bez kondensacji, ochrona przed impulsem defibrylatora. Na
wyposazeniu: kabel 10 odprowadzeniowy EKG z elektrodami wielorazowymi koficzynowymi oraz
przedsercowymi.

ODPOWIEDZ; Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzej opisane aparaty do EKG.

2) PYTANIE: Czy Zamawiajacy wymaga, aby aparat do EKG byt dostarczony na statywie
mobilnym z koszykiem na akcesoria, umozliwiajgcym prace personelowi medycznemu?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga powyZzszego.

Dotyczy Zadania 3 .. Kaniule doZzylne noworodkowe”:
3) PYTANIE: poz. 1 — Czy Zamawiajacy dopusci kaniule wykonang z teflonu?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

4) “ PYTANIE: poz. 1 — Czy Zamawiajacy dopusci kaniulg wykonang z poliuretanu?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

5) PYTANIE: poz. 1 — Czy Zamawiajacy odstapi od Wymogu umieszczenia na opakowaniu
informacji o braku zawartosci PCV?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.
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Dotvczy Zadania 6 ,,Maszyna do dezynfekcji”:

3) PYTANIE: Czy Zamawiajacy dopusci do oceny urzadzenie, ktére nie jest wyrobem medycznym,
lecz posiada deklaracje CE? Preparaty kompatybilne z urzadzeniem sg produktami biobdjczymi,
zarejestrowanymi w Urzedzie Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i
Produktéw Biobdjczych.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

4) PYTANIE: Czy Zamawiajgcy odstapi od wymogu wozka transportowego? Oferowane urzadzenie
jest lekkie i porgczne, o maksymalnej wadze do 6 kg, nie stwarzajgce konieczno$ci stosowania
wozka. -

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy odstepuje od wymogu wozka w przypadku oferowania urzadzenia,
ktore jest lekkie i poreczne, o maksymalnej wadze do 6 kg.

Dotyczy Zadania 10 .. Termometry lekarskie”:

5) PYTANIE: Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie do zaoferowania termometru nie
zawierajacego rteci, cyfrowego. Termometr nadajacy si¢ do dezynfekeji, wodoszczelny, z pomiarem
w zakresie 32-42,9°C, automatyczny sygnat dzwiekowy po dokonaniu pomiaru, w zestawie etui.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

Wyjasénienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia sg wigzace
dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.
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