WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans" SPZOZ w WARSZAWIE

UL. POZNANSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 22 525 14 05 FAX 22 525 13 80

PN - EN ISO 9001:2009; PN - EN ISO 14001:2005; PN - N - 18001:2004

WSPRITS/ZPL 02/2015 Warszawa, dnia 15 grudnia 2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w BZP Nr 338608 - 2015 z dnia 10.12.2015 r.
na zakup urzgdzen medycznych i sprzetu ratowniczego [Nr postepowania: WSPRITS/ZP/43/15]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo zamowien publicznych, Wojewodzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,MEDITRANS” udziela odpowiedzi na pytania:

Dotyczy Zadania 3 ,,Respiratory pneumatyczne”:

1) PYTANIE: Prosimy o dopuszczenie na zasadzie rownowazno$ci respirator z ponizszymi
parametrami:

- respirator z zasilaniem pneumatycznym ze wspomaganiem bateryjnym wystarczajacym na 10
godzin pracy. Respirator ponadto posiada zasilanie ciggle 12V w ambulansie i 230V poza
ambulansem;

- respirator wyposazony w tryb wentylacji wspomaganej SIMV. SIMV jest trybem o wyzszej
funkcjonalnosci niz opisany przez Zamawiajacego tryb IPPV/CMV 1 charakteryzuje sie
synchronizacjg wdechéw mechanicznych z oddechami spontanicznymi pacjenta i pozwala na
zapewnienie peinej, a nie tylko minimalnej, wentylacji minutowej w przypadku w ktérym pacjent
generuje oddechy spontaniczne. Jednoczesnie informujemy, iz automatyczna blokada cyklu
wentylacji przy oddechu spontanicznym z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej,
wentylacja bierna 100% tlenem — oddech spontaniczny na zadanie z przeptywem zaleznym od
podcisnienia, podcisnienie w ukladzie oddechowym hamujace tryb wentylacji automatycznej max —
3 emH20, detekcja oddechu spontanicznego sg cechami charakterystycznymi dla trybu IPPV/CMV i
nie wystepuja w trybie SIMV. Pragniemy nadmieni¢, ze tryb SIMV pozwala nie tylko na
wykonywanie oddechéw spontanicznych przez pacjenta, ale rowniez zgrywa si¢ z tym oddechem i
uzupetnia go do wartosci parametréw ustawionych na respiratorze zapewniajac dostarczenie petnej
objetosci oddechowej wiasciwej dla zapotrzebowania danego pacjenta, a nie tylko minimalnej
regulowanej progiem czutosci zastawki jak ma sie to w przypadku funkcji oddechu na zadanie;

- respirator z wentylacjg bierng 100% tlenem, oddech na zadanie z przeptywem regulowanym
automatycznie w funkcji podcisnienia w uktadzie pacjenta do 801/min;

- respirator w ktérym mix tlenowy zwigzany jest z parametrami wentylacji i zaczyna si¢ od ok. 52%
O2. Respiratory transportowe, zwlaszcza pracujgce w ZRM sg urzadzeniami przeznaczonymi do
prowadzenia wentylacji krotkotrwalej i koniecznos$¢ ograniczania stezenia O2 w trakcie dtugotrwatej
wentylacji nie ma zastosowania;

- respirator spelniajacy parametry tolerancji elektromagnetycznej zgodnej z normami PN EN 60601-
1-2i PN EN 794-3, oraz eliminacji zaklocen wg PN EN 55011 i odpornosci na zakldcenia radiowe
wg PN EN 61000. Parametr ,,Respirator przystosowany do pracy w urzadzeniach MRI (rezonans
magnetyczny) o indukcji min 3 Tesla” jest parametrem nieuzasadnionym, respirator bedacy na
wyposazeniu ZRM nie stuzy do wykonywania diagnostyki w srodowisku rezonansu magnetycznego
w szpitalu po przekazaniu pacjenta przez zespol PR, spelnienie wyzej przywotanych norm PN EN
wydaje si¢ zatem by¢ wystarczajgce;
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- respirator posiadajagcy opakowanie transportowe z kieszeniami i uchwytami do mocowania
drobnego sprzetu, umozliwiajgcy transport w reku, na ramieniu, zaczepy umozliwiajagce zawieszenie
torby na ramie t6zka/noszy.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

2) PYTANIE: W zwigzku z tym, ze termin realizacji zamOwienia jest bardzo krotki, czyli do
31.12.2015 r. od dnia podpisania umowy i zwazywszy na okres §wigteczno-noworoczny, prosimy
Zamawiajgcego o przediuzenie terminu dostawy do 15.01.2016 r.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia.

3) PYTANIE: Czy Zamawiajacy wyrazi zgod¢ na wydluzenie terminu realizacji zaméwienia w
zakresie zadania nr 3 14 do 15.01.2015 r. lub najdiuzej jak to mozliwe?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydtuzenie terminu realizacji zamdowienia.

Dotyczy Zadania 4 ,,Sprzet ratowniczy do transportu pacjentéw”:

4) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopusci mozliwos¢ zlozenia oferty na zestawy
reimplantacyjne spelniajgce wszystkie wymagania zamawiajgcego okreslone w SIWZ, ale
posiadajgce oddzielne pakiety réznej wielkosci na rozne konczyny: Palec (dion): 30,48 cmx25,40
cm; Dion: 30,48 cmx25,40 cm; Reka: 68,58 cmx25.40 cm; Noga: 109,22 cm x 40,64 cm?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza odrebne pakiety roznej wielkosci na rézne konczyny, ktore
razem tworzg zestaw. Zamawiajacy wyraza zgode na zaoferowanie pakietow w podanych
rozmiarach, w tym na powtdrzenie rozmiaru pakietu dla palca i dtoni.

5) PYTANIE: poz. 3 - Zwracamy si¢ z prosbg o sprecyzowanie jakie materiaty opatrunkowe i w
jakich ilo$ciach powinny wchodzi¢ w sklad zestawu reimplantacynego? Prosimy réwniez o
sprecyzowanie jaka staza powinna si¢ znalez¢ w takim zestawie. Czy chodzi o najzwyklejsza staze
szpitalng czy ratownicza staze taktyczna typu CAT?

ODPOWIEDZ: Minimalne wyposazenie w materialy opatrunkowe: opatrunek ze $rodkiem
hemostatycznym (minimalny wymiar 7 cm X 3 m) — co najmniej 2 sztuki, opatrunek zawierajacy
aluminium lub srebro — co najmniej 1 sztuka (minimalny wymiar 10 cm x 10 cm). Staza taktyczna.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia sg wigzace
dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednic przy sporzagdzaniu oferty.
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