dnia 19 marca 2015r.

5 :} 1) PYTANIE Zwracamy sn; z prosba, do Zamaw1a_1acego ) okreslenle producenta’:blon 1 odczynmkow:.v" |
na ktérych Szpital aktualnie pracuje. - : '
: .ODPOWIEDZ Carestream

. ) PYTANIE: Zwracamy 51q z prosbq do Zamaw1ajqcego o dopuszczeme melonoczulych filméw RTG
- o ponizszych parametrach: - e
”-fﬁ_-‘.[-Dmm 0.21 "
- -Gradient r>=2.45
 =Dmax>=3.0 I ' :
o ODPOWIEDZ Zamavma_]qcy dopuszcza powyzsze

o 3) PYTANIE Czy Zamaw1ajacy dopusm blony oznaczone nazwa} producenta oraz typem blony, a data

waznosci i numer produkcji w1doczny jest na opakowaniu zbiorczym a’100 sztuk" o
ODPOWIEDZ: Zamaw1ajqcy nie dopuszcza powyzszego

Dyrektor

¥R K P

#tur Kamecki

Sprawe prowadzi:

Beata Kosakowska

Inspektor ds. Zaméwien Publicznych
Tel. /22/ 525 12 43

REGON 000294674; Nr KRS 0000061291; NIP 526.17-36-429

QUMAZOWIECKA
crns D Mazowsze,
serce Polski Rzeteini

¥, ORU 2043 Polska Nagroda Jakosci w Ochronie Zdrowia
Laurest QGOLNGPGLEH CERTYFIKAT 2013




