WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
Q) | TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans” SPZOZ w WARSZAWIE

UL. POZNANSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL. 22 525 14 05 FAX 22 525 13 80

PN - EN 180 8001:2009; PN - EN ISO 14001:2005; PN ~N - 18001:2004

WSPRITS/ZP//( 8),/2016 Warszawa, dnia 21 grudnia 2016 1.
ZP.261.37.2016

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w TED Nr 2016/S 231-420590 z dnia
30.11.2016 r. na zakup akcesoriéw i materialéw eksploatacyjnych do sprzetu medycznego [Nr
postepowania: WSPRITS/ZP/37/16]

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
(czes¢ ID)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo zaméwien publicznych, Wojewo6dzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Medltrans” SPZ0OZ w Warszawie udziela odpowiedzi na
pytania:

Dotyczy Zadania 2 ,,Akcesoria do defibrylatora Lifepak”:

1) PYTANIE: poz. 8 - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania baterii do deﬁbrylatora Lifepak
12, pojemnos¢ 1,6Ah. Oryginalne baterie niklowo — kadmowe sg tylko o pojemnosei 1,6Ah.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzej opisanych baterii.

Dotyezy Zadania 3 ,,Akcesoria do EKG i USG”:

2) PYTANIE: poz. 1, 2 - Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co umozliwi ztozenie
ofert wiekszej ilosci Wykonawcow 1 tym samym wplynie korzystnie na konkurencyjnosc ofert.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

Dotyezy Zadania 4 .,Akcesoria do kaniul”:

3) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wydzielenie wymienionej pozycji i
utworzenie z niej odrgbnego zadania? Podzial zadania zwigkszy konkurencyjno$é postepowania,
umozliwi réwniez ztozenie ofert wigkszej liczbie wykonawcéw a Panstwu pozyskanie rzeczywiscie
korzystnych ofert.

ODPOWIEDYZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

4) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci podanie ceny za opakowanie handlowe a'100
sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilosci?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyraza zgodg na powyzsze.

5) PYTANIE: poz. 2 - Zwracam si¢ z prosba o dopuszczenie sterylnego, przezroczystego opatrunku
do zabezpieczenia cewnikéw centralnych, skladajacego sie z czesci widkninowej (skrzydetka) i
foliowej, bez dodatkowego wzmocnienia obrzeza opatrunku z 3 stron wiokning, pokryty
hipoalergicznym klejem akrylowym, nie podrazniajagcym skéry, z ramka utatwiajaca aplikacje, proste
wycigcie na port pionowy, zaokraglone brzegi, 3 dodatkowe paski mocujgce latwo odklejane od
opatrunku i cewnika wykonane z mocnej wiokniny, rozmiar 9x11 cm, odporny na dziatanie $rodkow
zawierajacych alkohol, wyréb klasy II a medycznej, sterylizowany promieniami gamma, opakowanie
typu papier-papier. v _

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania opisanego powyzej opatrunku.
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6) PYTANIE: poz. 3 - Proszq o dopuszczenie opatrunku w sterylnym opakowaniu typu papier-
papier.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

Dotyczy Zadania 5 ,,Akcesoria do kardlomomtora Propag”:

- 7) PYTANIE: poz. 2, 3, 4, 5, 6, 11 - Prosimy o wydzwleme pozycji do osobnego pakietu, co

umozliwi zlozenie ofert wigkszej ilosci wykonawcow i tym samym wplynie korzystnie na
konkurencyjnos¢ ofert .

ODPOWIEDYZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

8) PYTANIE: poz. 4 - Prosimy o dopuszczenie mankietéw w rozmiarach: 2 (4-8 cm), 3 (6-11 cm),
4 (7-13 cm).

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania mankietéw w ww. rozmiarach.

9) PYTANIE: poz. 11 - Czy chodzi o kabel gléwny z wyj Sciem din?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze chodzi o kabel z wyjsciem DIN.

Dotyczy Zadania 6 ,,Akcesoria do kardiomonitoréw Welch Allyn 1500 i Propaq CS”:

10) PYTANIE: poz. 6 - Prosimy o dopuszczenie przewodu o dtugosci 2,5 m z szybkoztaczka.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

11) PYTANIE: poz. 7, 8, 9 - Prosimy o odstgpienie od FlexiPort i dopuszczenie mankietow z
drenem zakonczonych ztaczka kompatybilng z przewodem zaoferowanym w poz. 6
ODPOWIEDZ: Zamawiajgcy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszych.

12) PYTANIE: poz. 11, 12, 13, 14, 15 - Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co

umozliwi zlozenie ofert wigkszej ilosci wykonawcoéw i tym samyrn wptynie korzystnie na
konkurencyjnos¢ ofert.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

Dotyczy Zadania 11 ,,Akcesoria do defibrylatora Zoll”:

13) PYTANIE: poz. 10, 11, 12, 13, 14 - Prosimy o wydzielenie pozycji do osobnego pakietu, co
umozliwi ztozenie ofert wiekszej iloSci wykonawcoéw i tym samym wplynie korzystnie na
konkurencyjnos¢ ofert .

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

14) PYTANIE: poz. 10, 11, 12, 13, 14 - Prosimy o podanie w jakiej technologii maja pracowaé
czujniki — Masimo czy Nellcor?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze czujniki maja pracowaé¢ w technologii Masimo.

Dotyczy Zadania 17 ,.Elektrody”:

15) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy oczekuje zaoferowania elektrod zapakowanych luzem /
kazda osobno w opakowaniu zbiorczym?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga powyzszego. Zgodnie z STWZ — sposéb
zapakowania elektrod stanowi parametr punktowany.

16) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie elektrod z hydrozelem statym,
ktory zapewni lepsze przewodzenie od zelu cieklego, jak i zwigkszy przylepnosé elektrod do skéry.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

17) PYTANIE: poz. 1, 2 - Czy Zamawiajacy dopusci elektrody z zelem stalym, spelniajace
pozostate wymagania STWZ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszych elektrod.




Dotyczy Zadania 21 .. Kanistry i wklady do ssakéw Hospivac”:

18) PYTANIE: Wnosimy o dopuszczenie kanistra wielokrotnego uzytku z przylagczem préznia
ssanie spelniajgcego wszystkie pozostate parametry okreslone przez Zamawiajacego.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzszej opisane kanistry.

Dotyezy Zadania 22 ,.Kanistry i worki do ssakéw prézniowych Boscarol”:

19) PYTANIE: Wnosimy o dopuszczenie wkladu workowego jednorazowego uzytku,
posiadajacego zintegrowang pokrywe wyposazong w tylko 1 kréciec (port), kompatybilnego z
kanistrem z poz. nr 2, spetniajgcego wszystkie pozostale parametry okreslone przez Zamawiajgcego.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyczy Zadania 23 . Kanistry, wklady, dreny, laczniki do ssakéw prézniowych”:

20) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci krociec ssacy zintegrowany z pokrywa wkladu?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

21) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy wymaga inform'acji o metodzie sterylizacji nadrukowanej
w sposob trwaly na kazdym kanistrze?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga powyZszego.

22) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiajacy dopusci nasadke zwezang —tacznik do portu prozni?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

23) PYTANIE: poz. 3 - Czy Zamawiajacy dopusci dren do prézni z facznikiem typu schodkowego?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze.

Dotyezy Zadania 24 ..Kanistry i worki do ssakéw”:

24) PYTANIE: Wnosimy o dopuszczenie wkladu workowego jednorazowego uzytku wykonanego z
poliolefiny, posiadajgcego funkcje samozasysania, uszczelnianego automatycznie w kanistrze po
uruchomieniu ssania, bez koniecznosci wceiskania go w kanister i podigczania dodatkowych urzadzen
lub przelgcznikéw, wyposazonego w filtr antybakteryjny i hydrofobowy zabezpieczajacy Zrodto
ssania przed zalaniem (automatyczne odcigcie ssania po napelnieniu wkladu), posiadajacego
zintegrowang pokrywe wyposazong w tylko 1 krociec (port) pacjenta, kompatybilnego z kanistrami
o pojemnosci 1000 ml, wyposazonego w uchwyt w postaci petli do demontazu wkladu po jego
zapelnieniu, z data waznosci nadrukowang fabrycznie na opakowaniu zbiorczym, kazdy wkiad
wyposazony w zatyczki na port pacjenta, podziatka co 100 ml, pojemnosé: 1000 ml.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania powyzsze, pod warunkiem zachowania
kompatybilnosci wkladéw jednorazowych ze slojami wielorazowymi z poz. 2.

Dotyczy Zadania 26 ,,Papier do EKG”:

25) PYTANIE: poz. 7 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby papiery do USG byly wysokiej
rozdzielczo$ci pozwalajace uzyskaé wydruki o wysokim kontrascie i duzej skali szarosci oraz byty
oryginalne zalecane przez producenta?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga powyzszego. Zgodnie z SIWZ —
oryginalno$¢ produktu jest punktowana.

26) PYTANIE: poz. 7 - Prosimy o podanie przez Zamawiajgcego typu videoprintera Sony 110HD
czy Mitsubishi K65HM?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wyjasnia, ze chodzi o videoprinter czarnobiaty Mitsubishi P95D.

27) PYTANIE: poz. 8 - Czy Zamawiajagcy dopusci papier termoczuly do kardiomonitora Propaq
Encore 204 EL w rolce o wymiarach 60mm x 30m, z przeliczeniem ilosci na 34 op. 2’10 rolek ?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.



28) PYTANIE: poz. 8 - Czy Zamawiajacy dopusci papier termoczuly do kardiomonitora Propaq
Encore 204 EL w rolce o wymiarach 50mm x 30m, z przeliczeniem ilosci na 34 op. a’10 rolek?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzej opisanego papieru.

29) PYTANIE: poz. 9 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby papiery do USG byly wysokiej
rozdzielczosci pozwalajace uzyska¢ wydruki o wysokim kontrascie i duzej skali szarosci oraz byty
oryginalne zalecane przez producenta? '

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga powyzszego. Zgodnie z SIWZ —
oryginalno$¢ produktu jest punktowana.

30) PYTANIE: poz. 10 - Czy Zamawiajacy dopusci papier termoczuty do aparatu Welch Allyn
1500 w bloku 0 wymiarach 80mm x 70mm x 200 kartek z przeliczeniem ilo$ci na 31 op. 2’10 szt.?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzej opisanego papieru.

31) PYTANIE: poz. 11 - Czy Zamawiajacy dopusci papier termoczuty do aparafu Welch Allyn CP

50 w bloku o wymiarach 114mm x 70mm x 250 kartek (co daje dtugo$¢ 17,5m) z przeliczeniem
ilo$ci na 915 blokow?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzej opisanego papieru.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia sg wigzace
dla wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzglednié przy sporzadzaniu oferty.

Sprawe prowadzi:

Agnieszka Sztorc

Kierownik Dziatu Zamowien Publicznych
Tel. /22/ 52 51293



