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Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w BZP Nr 45766 - 2017 z dnia 17.03.2017 r.
na zakup wyposazenia medycznego do karetki neonatologicznej [Nr post¢powania:
WSPRITS/ZP/10/17).

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy— Prawo zamowien publicznych, Wojewoddzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,,Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na

pytania:

Dotyczy Zadania 1 ,,Akcesoria do inkubatora Atom V-808”:

1) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca przewodu pacjenta do czujnika
oraz jednorazowych czujnikéw do pomiaru saturacji wyprodukowanych w technologii Masimo SET,
posiadal autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzony przez producenta czujnikéw firme
Masimo Corporation, co zapewni Zamawiajacemu oryginalny produkt, w peini kompatybilny z
posiadanym sprzetem oraz wysoka jakos¢ i bezpieczenstwo pomiaréw?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wymaga posiadania przez Wykonawce autoryzowanego serwisu.

2) PYTANIE: poz. 4 - Jako autoryzowany dystrybutor akcesoriow Masimo, zwracamy si¢ o
wydzielenie ww. pozycji i wiaczenie jej do pakietu nr 2.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

Dotyczy Zadania 2 ,,Czujniki noworodkowe i przewody pulsoksymetrii”:

3) PYTANIE: poz. 1, 2 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca przewodu pacjenta do
czujnika oraz jednorazowych czujnikéw do pomiaru saturacji wyprodukowanych w technologii
Masimo SET, posiadal autoryzowany serwis na terenie Polski potwierdzony przez producenta
czujnikow firm¢ Masimo Corporation, co zapewni Zamawiajagcemu oryginalny produkt, w pelni
kompatybilny z posiadanym sprze¢tem oraz wysoka jakos$¢ i bezpieczenstwo pomiarow?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wymaga posiadania przez Wykonawce autoryzowanego serwisu.

4) PYTANIE: poz. 2 - Prosimy o okreslenie dla jakiego przedzialu wagowego pacjentéw czujnika
wymaga Zamawiajacy?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy oczekuje czujnikéw w przedziatach wagowych: do 3 kg i od 3 kg do
40 kg (do wyboru przez zamawiajacego kazdorazowo przy skladaniu zaméwienia).

Dotyczy Zadania 3 ,,Czujniki przeplywu do respiratora Hamilton T1”:

5) PYTANIE: Prosimy o dopisanie do opisu przedmiotu zamdwienia ,,Jub rownowazne”, co daje
mozliwos¢ wzigcia udziatu w postgpowaniu wigkszej ilosci wykonaweow.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga zaoferowania wytgcznie oryginalnego produktu.
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Dotyczy zapisow SIWZ i wzoru umowy:

6) PYTANIE: § 3 ust. 6 a) - Zwracamy si¢ z uprzejmg prosba o dopisanie do ww. zapisu o tresci:
~Zamawiajacy oswiadcza, ze zamOwi przynajmniej 80% wartosci okreslonej w § 2 ust. 17.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang¢ zapisu.

7) PYTANIE: § 4 ust. 5 a) - Prosimy o zmian¢ wysokosci kary umownej na 0,2% wartosci
niezrealizowanej dostawy, co jest powszechnie stosowang wysokoscig kar.
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowang zmiang zapisu.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia sa wigzace
dla wszystkich Wykonawcéw i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.
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