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WSPRiTS/ZP/SBI /2020 Warszawa, dnia 18 listopada 2020 r.
/P.261.50.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w TED Nr 2020/S 210-512520 z dnia 28.10.2020 r.
na zakup wyposazenia medycznego do Kkaretki neonatologicznej [Nr post¢powania:
WSPRITS/ZP/50/20].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA
(cz. II)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Wojewoddzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ..Meditrans™ SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na
pytania:

Dotyczy Zadania 2 ,,Czujniki i przewody”:

1) PYTANIE: poz. 1 - Aby precyzyjnie dobra¢ odpowiedni kabel prosimy o wskazanie zlacza
podlgczenia do urzadzenia:

a) Kabel saturacji wykonany w technologii Masimo SET rainbow SET MD20 - 05. kodowany
kolorystycznie. czerwony, zlaczka typu Mini, 20 PINowa, lekka wtyczka, bez elementéw ruchomych.
zabezpieczona przed zalaniem, dotykowy i dzwiekowy sygnat potaczenia z czujnikiem, dtugos¢ 152 cm?
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b) Kabel saturacji wykonany w technologii Masimo SET MD14-05 —, kodowany kolorystycznie. szary,

zlaczka typu Mini, 14 PINowa, lekka wtyczka, bez elementdw ruchomych, zabezpieczona przed
zalaniem, dotykowy i dzwigkowy sygnat potaczenia z czujnikiem. dlugos¢ 152 cm, biata wtyczka?
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ODPOWIEDZ: (Zamawiajqcy wymaga zlgcza SpO2 Connector LNCS.

2) PYTANIE: poz. 1 i 2 - Z uwagi na fakt, ze firma Masimo zaprzestata produkcji kabli z polaczeniem
LNOP i zastgpila to tanszym, mocniejszym i wygodniejszym w podlgczeniu ztaczem RD lub starsze
ztacze LNCS, czy Zamawiajacy zwiazku z tym wymaga dostarczenia kabla z pozycji 1 oraz czujnika w
pozycji 2 z podlaczeniem czujnikow ze ztagczem?

Zlacze najnowsze RD AHaeze ENOPjurnie produkowane Ziacze LNCS
~
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ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga dostarczenia kabla z pozycji 1 1 czujnika w pozycji 2 z
podiaczeniem czujnikow ze ztagczem LNCS.
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3) PYTANIE: W zwiazku z tym, ze na ryku polskim pojawily podrabiane czujniki Masimo
niewspolpracujgce poprawnie z technologia Masimo SET, czy w zwigzku z tym Zamawiajacy wymaga
dostarczenia wraz z oferta pisemnego potwierdzenia od producenta Masimo lub autoryzowanego serwisu
Masimo w Polsce kompatybilnosci czujnika i kabla z technologia Masimo SET? Technologia Masimo
SET (Signal Ekstraction Technology) - jest technologia chroniona patentem na calym $wiecie: pomiar
pacjentow z niska perfuzja., obrzekiem konczyn, zimnymi konczynami. a przede wszystkim pacjentem
pobudzonym i w ruchu: zbiera sygnat Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi
parametrami, z obrz¢kiem lub wychtodzeniem konczyn); pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym — czas
usredniania pomiaru w przypadku pacjentow resuscytowanych co 2-4 sek., a pacjentow stabilnych co 8
sek.; przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tetniczej podczas ruchu pacjenta. tzn.
eliminuje wzbudzony ruchem puls zylny prowadzacy do fatszywego zanizania pomiaru — najwiekszy
problem innych technologii.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga powyzszego.

Dotvezy Zadania 3 ,,Czujniki noworodkowe i przewody pulsoksymetrii”:

4) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy o informacje z jakim sprzetem ma by¢ kompatybilny kabel. prosimy o
podanie modelu producenta.

ODPOWIEDZ: Przewod pacjenta do czujnika Sp0O2, Massimo SET LNC-04, dlugos¢ 1.2-1.6 m. typ
LNCS (do monitora Systems PROPAC Encore Firmy Welch Allyn).

5) PYTANIE: poz. 1 - Aby precyzyjne dobra¢ odpowiedni przewdd czy Zamawiajacy wymaga:
a) Kabel saturacji wykonany w technologii Masimo SET LNC-04, dt.120 cm do czujnikéw LNCS, zlacze
czerwone? :
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b) Kabel saturacji wykonany w technologii Masimo SET LNC-04, dt.120 ¢m do czujnikéw LNCS, zlacze
biale?
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ODPOWIEDZ: Zamawiajacy wymaga kabla saturacji wykonanego w technologii Masimo SET LNC-04.
di1.2-1.6m do czujnikow typu LNCS, zlacze biate.

6) PYTANIE: W zwiazku z tym. ze na rynku polskim pojawily podrabiane czujniki Masimo
niewspolpracujgce poprawnie z Technologia Masimo SET, czy w zwigzku z tym Zamawiajacy wymaga
dostarczenia wraz z ofertg pisemnego potwierdzenia od producenta Masimo lub autoryzowanego serwisu
Masimo w Polsce kompatybilnosci czujnika i kabla z technologia Masimo SET? Technologia Masimo
SET (Signal Ekstraction Technology) - jest technologia chroniona patentem na calym $wiecie: pomiar
pacjentow z niska perfuzja, obrzekiem konczyn, zimnymi konczynami, a przede wszystkim pacjentem
pobudzonym i w ruchu; zbiera sygnal Indeksu Perfuzji od co najmniej 0.02% (pacjenci z krytycznymi
parametrami, z obrzekiem lub wychtodzeniem konczyn); pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym — czas
usredniania pomiaru w przypadku pacjentéw resuscytowanych co 2-4 sek.. a pacjentow stabilnych co 8
sek.; przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tetniczej podczas ruchu pacjenta. tzn.
eliminuje wzbudzony ruchem puls zylny prowadzacy do falszywego zanizania pomiaru — najwicksz)y
problem innych technologii.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga powyzszego.




Dotvezy Zadania 10 ,,Serwety dla noworodkow”:

7) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci serwete chirurgiczna, sterylng, w rozmiarze 75 ¢cm x
90 cm?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza do zaoferowania serwete chirurgiczna, sterylna, w rozmiarze
75 em x 90 cm.

Dotyezy zapiséw SIWZ i wzoru umowy:

8) PYTANIE: W zwiazku z wystepowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okolicznosci
nadzwyczajnych zwigzanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy si¢ z wnioskiem
wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzezenia, ze do czasu ustania ww. okolicznosci taczna
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawey wynikajgca z niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytulu kar
umownych), bedzie ograniczona wylacznie do szkody wyrzadzonej umyslnie zgodnie z art. 473 §2 KC.
W Swietle aktualnych uwarunkowan zwigzanych w sytuacjg epidemiologiczng na $wiecie praktycznie
zaden dystrybutor sprzetu medycznego nie moze zagwarantowa¢ dostawy towaréw stanowigcych
przedmiot zamowienia. Producenci realizujg Zamowienia wg okreslonych priorytetow, wynikajacych z
tendencji i zapotrzebowan ogoélnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegos
asortymentu przeznaczonego na Panstwa rzecz moze by¢ problem z jego dostarczeniem (importem.
procedurami i transportem wewnetrznym). W zwigzku z powyzszym zacigganie zobowigzan w
aktualnych warunkach, obarczonych duzym ryzykiem odpowiedzialnosci kontraktowej. moze by¢
niemozliwe, nawet przy dolozeniu maksimum starannosci przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie
zapisu o nastepujacej tresci: .. W zwigzku z wystepowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy
okolicznosci nadzwyczajnych zwigzanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2., do czasu ich
ustania taczna odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza Wykonawcy wynikajaca z niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy. niezaleznie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z
tytulu kar umownych), ograniczona jest wylacznie do szkody wyrzadzonej umyslnie zgodnie z art. 473 §2
KC.”

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia sa wiazace dla
wszystkich Wykonaweow i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.

Sprawe prowadzi:

Agnieszka Rucinska

Kierownik Dzialu Zamowien Publicznych
Tel. /22/ 52 51 293



