WOJEWODZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO
i TRANSPORTU SANITARNEGO "Meditrans” SPZOZ w WARSZAWIE

UL. POZNANSKA 22 00-685 WARSZAWA TEL.: 022 525 14 05 FAX: 022 525 13 80

1SO 9001:2015; 1ISO 14001:2015; BS OHSAS 18001:2007;

WSRiTS/ZPM /2020 Warszawa, dnia 28 kwietnia 2020 r.
ZP.261.10.2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ogloszonego w TED Nr 2020/S 069-163487 z dnia 07.04.2020 r.
na zakup drobnego i jednorazowego sprz¢tu medycznego [Nr post¢gpowania: WSPRITS/ZP/10/20].

ODPOWIEDZI NA PYTANIA (cz. III)

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, Wojewddzka Stacja Pogotowia
Ratunkowego i Transportu Sanitarnego ,Meditrans” SPZOZ w Warszawie udziela odpowiedzi na

pytania:

Dotyczy Zadania 8 ..Przyrzady do przetaczania i przedluzacze do pomp”:

1) PYTANIE: poz. 1 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie kranikoéw o objetosci wypelnienia 0,32
ml. Pozostale z SIWZ.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania kranikéw opisanych powyzej.

2) PYTANIE: poz. 1 - Czy Zamawiajacy dopusci kranik tréjdrozny z optycznym indykatorem o
pojemnosci wypelnienia 0,3 ml?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania kranikéw opisanych powyze;j.

3) PYTANIE: poz. 2 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby srednica wewngtrzna drenu byta réowna 3 mm?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza, ale nie wymaga powyzszego. Pozostale zapisy zgodnie z
opisem przedmiotu zamdwienia przedstawionym w SIWZ.

4) PYTANIE: poz. 3 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie przediuzaczy o s$rednicy wewngtrznej
1,2 mm. Obecny opis wskazuje tylko jednego producenta, ktéry bedzie w stanie sprosta¢é wymaganiom
Zamawiajacego, przez co uniemozliwia zlozenie oferty innym Wykonawcom.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

S) PYTANIE: poz. 4 - Prosz¢ o dopuszczenie przyrzadéw do przetaczania plynéw z komorg kroplowsg
wykonang z medycznego PVC. Zamawiajacy w SIWZ nie stawia wymogu, aby przyrzady byly w calosci
wolne od PCV, dopuszcza przyrzady w ktoérych dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie
logicznym przestankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania przyrzadéw opisanych powyzej.

6) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy wymaga, aby ww. przyrzady posiadaly dodatkowy element
konstrukcyjny (nie miejsce do weiskania) z miejscem na dren i igle po uzyciu?
ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

REGON 000294674, Nr KRS 0000061291; NIP 526-17-36-429

/O/Z/?
! Flrmoroku-QOV Vazowsze. YLIDER B !

serce Polski



7) PYTANIE: poz. 4 - Prosimy Zamawiajgcego o dopuszczenie przyrzadu z komorg kroplowa
wykonang z medycznego PVC, o dlugosci 62 mm (55 w czgsci przezroczystej), igla biorcza Scigta
trojplaszczyznowo, dren o dtugosci 150 cm, zacisk rolkowy z elementem konstrukcyjnym z miejscem na
dren i igle po uzyciu. Obecny opis wskazuje tylko jednego producenta, ktory bedzie w stanie sprostaé
wymaganiom Zamawiajacego, przez co uniemozliwia zlozenie oferty innym Wykonawcom.
ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

8) PYTANIE: poz. 4 - Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie przyrzadu do przetaczania plynéw
infuzyjnych pakowany w opakowanie typu folia.
ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

9) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania pltynéw infuzyjnych z igla
dwudrozng z dwustronnym podcigciem?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze do zaoferowania.

10) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Takie rozwigzanie
pozwoli innym firmom, specjalizujacym si¢ w danym asortymencie, na ztozenie konkurencyjnej oferty, a
tym samym umozliwi Zamawiajgcemu na osiagni¢cie oszczednosci i wymiernych korzysci finansowych?
ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydzielenie pozycji z zadania.

11) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy dopusci IS bez ftalanow, jalowy, niepirogenny, nietoksyczny,
grawitacyjny, z ostra igla biorcza dwukanalowa, tréjplaszczyznowg — w kolorze bialym, wykonana ze
wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieska klapka -
przezroczysta srednio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, dlugo$¢ catkowita komory
kroplowej 62 mm, dlugosé czesci wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem Afiltr plynu o
wielkosci oczek 15um, rolkowy regulator przeplywu - lacznik Luer-Lock z oslonka. Opakowanie
jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, dlugo$¢ drenu 150 cm,
sterylizacja EO?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy dopuszcza powyzsze do zaoferowania.

12) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy dopusci przyrzad do przetaczania plynéw infuzyjnych bez
dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igly biorczej, natomiast kolec igly
biorczej posiada ostong z tworzywa sztucznego?

ODPOWIEDZ: Zamawiajacy nie dopuszcza do zaoferowania powyzszego.

13) PYTANIE: poz. 4 - Czy Zamawiajacy odstapi od wymogu dolaczenia karty charakterystyki
chemicznej produktu celem potwierdzenia braku zawartosci ftalanéw, gdyz oferent dostarczy
o$wiadczenie producenta o braku zawartosci ftalanow w niniejszym produkcie? Zaréwno karta
charakterystyki jak i oSwiadczenie jest wystawiane przez producenta, wigc w przypadku potwierdzenia
braku zawartosci ftalanéw w danym asortymencie o$wiadczenie jest dokumentem wystarczajgcym,
natomiast karta charakterystyki zawiera wszystkie szczegélowe dane o skladzie chemicznym
asortymentu, ktérego Zamawiajgcy nie wymaga.

ODPOWIEDZ: Zgodnie z SIWZ.

Wyjasnienia i wprowadzone zmiany tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia sg wigzace dla
wszystkich Wykonawcow i nalezy je uwzgledni¢ przy sporzadzaniu oferty.
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